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اسم الوحدة : أجهزة القياس الرقمية 
الجدارة : قدرةالمتدرب على استخدام أجهزة القياس لفحص العناصر الإلكترونية المختلفة 


الأهداف الإجرائية: 
1/ أن بقرت ادرب على الكرات البغاريهية الحا متمد القاس 
2 أن يعرف المتدرب فكرة تشغيل الجهاز ومميزاته وعيوبه. 
CE SE‏ 
م امقر ري خبط و لاسر oC‏ 
ان يدي الدب تار عي عن | ا اقباس ارقي يق التساسيات 

المختلفة . 

6/ أن يتقيد المتدرب بالسلوك المهني السليم ويحرص على إتباع أصول الآمن والسلامة 


أذناء تدربه 2 الورشة. 


الوفت المتوفع للتدريب على الجدارة : (24)ساعة. 
الوسائل المساعدة : 

- جهاز القياس المتعدد الرقمي 1 

- وسائل الآمن و السلامة. 

- جهاز عرض علوي ( 5101 10918 ) . 


متطلبات الجدارة: 


ان يحون المتدرب ا من استخدام أجهزة القياس الرفمية المتعددة المختلفة ومعرفكة 
الرموز والأشكال الموجودة بها وكيفية استخدام الجهاز بدقة عالية من خلال تدريه على 
مخردات هذه الحفيية التدربيدة متيف الأآمن والسادفة والسلوك اله الاب E‏ 
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اي وسائل الأمن والسلامة والسلوك المهني 0 


5 المرتبطه بهذ د الو حدة 


























يجب أن تعي عزيزي المتدرب أن التزامك بتعليمات الأمن والسلامة داخل الورشة يحميك أنت أولا من الوقوع 2 أي 
مشكلة أو الإصابة بأي ضرر لا قدر الله لذلك كان يجب علينا أن نوضحها لك . 
وان من أهم تعليمات الأمن والسلامة داخل الورش ما يلي : 
1 / ارتداء الزى المناسب الذي يقيك من أي خطر ومنها : 
#ارتداء حذاء آمن ( حذاء السلامة ) ليكون عازلا عن الأرض. 

EES I اتن لامر وين ردن ان‎ mS دك‎ EEG 

كهربائية فتسبب أذى . 
2 / التركيز أثناء العمل والتزام الانضباط والحذر والحد من أي ضوضاء حتى لا تشوش تفكيرك. 
3 / ا ستعها 01950 لكين المصنعة له وبصورج ع ا الانتخدام أدوات متهالكة 
4 / عدم العبث بالأجهزة والمعدات الموجودة داخل الورشة , وكذلك حفظها بصورة جيدة. 
5 / المافظة 2 لاء يلكا وترتيبه بس ا2 کدنف ت الطاولات والأ<. ‏ : جيدا: 
6 / التأكد من عزل الأسلاك التي تتعامل معها وعدم تعريضها للتلف وكذلك إبعادها عن أي وصلات معدنية وإبعادها 

عن الماء , والانتباه لعدم تلامس أي أسلاك يمر بها تيار . 
7 / التأكد من الجهد الذي يعمل به أي جهاز قبل توصيله , حتى لا يتلف الجهاز . 
8 / ضرورة عمل صيانة دورية للأجهزة وفحص الأسلاك والتوصيلات. 
9 / التأكيد على أن تكون الورشة واسعة وجيدة التهوية والإضاءة . 
10 / يفضل وجود الآتي بالورشة :- 
#أرضيات عازلة » وعدم وجود أي مواد قابلة للاشتعال. 


#لوحات تحكم ومصهرات أو قواطع كهريائية ‏ مكان آمن وسهل الوصول إليه . 
«»طفايات حريق وصندوق إسعافات أوليه 2 مڪان واضح وفريب. 
#علامات تحذيرية واضحة بجانب الأجهزة والموصلات. 


الت امك يذه التعلنمات لصا صك ات اول وا له تی دا 
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محتويات الوحدة الثالثة : أجهزة القياس الرقمية 













التعريف بالجهاز ۲ ٠‏ ۴ 
الفكرة العامة والتعريف والمميرات . 
فكرة تشغيل الجهاز | N‏ ' 
مول إشارة الدخل 
التعويل الرقمي . 
أشكال الجهاز 
مكونات وترصب الجهار 
شكل الجهاز وتركيبه 
قياس الجهد والتبار بأتواعه ‏ 


قباس المقاومات والموصلية والموحدات . 


قياس التزانزيستور ومعاملات التكبير ١‏ 














.| قباس السعة الكهربائية ٠٠‏ مجلات القياس 


ر قباس التردد ودرجة الحرارة..١...‏ 


التمارين العملية ‏ 





شكل ( 3 - 1 ) يوضح محتويات الوحدة الثالثة 
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اجهزة الفياس الرقهيهك ( Digital Of Measuring Instruments‏ ( 
هي أجهزة قياس إلكترونية تظهر الكميات المقاسة 4 صورة آرقام على شاشات عرض رقمية 
وفد حانت أغلب أجهزة القياس السايقة أجهزة تمائلية . 
بيدأت أجهزة القياس الرفمية 2 الانتشار بسرعة نتيجة التقدم السريع 4 تصنيع أشباه 
الموصلات والبندسة الرفمية والدوائر المتحكاملة والدوائر المنطفية إلى أن أمكن إنتاج أجهزة 
قياس دفيقة وتم الاستغناء عن المؤشر الذي كان العلامة المميزة للأجهزة التماثلية . 
مميزات أجهزة القياس الرقمية : 
2- رخص الثمن . 
3- تعطى قراءة واضحة ومباشرة وبدرجة عالية من الدقة . 
4- سهولة حمل ووضع الجهاز ولا يشترط وضعا معين أفقيا أو رأسيا . 
7- استهلاك قدرة منخفضة ولا تحتاج لمصادر عالية للجهد للتشغيل بل تعمل على بطاريات 





محول إشارة الدخل 
شكل ( 3 - 2 ) يوضح المخطط الصندوقي لأجهزة القياس الرقمية 
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أجهزة القياس 





شاشة إظهار القيمة المقاسة 











سم مفتاح اختيار المدى 


23 71 4 - 3 ار‎ ۴ 
1 ١ 5 ١ ١ 6 . 1 
3 أ اداس‎ 


HOLDIB.L Hz Dut” 





ظ مفتاح تثبيت القراءة 


. انا قياس الجهد المستمر والمتردد 












قيال المقاومة والمكثف والموط والموصلية 


قاس التبار بالميكرو أمبير 






٠‏ وضع قياس التيار بالأمبير 






رض قياس التيار بالملي والميكرو أمبير 


شڪل ( 3 - 3 ) يوضح واجهة جهاز القياس المتعدد الرقمي 
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مكونات جهاز القياس المتعدد الرفمي 
1- شاشة عرض رقمية 


تظهر النتائج 2 صورة أرقام على اا ومن عدة خانات لإيضاح الأجزاء العشرية للناتج 





2- تدريج الجهاز: 





شكل ( 3 - 5 ) يوضح مفتاح تدريج جهاز القياس 
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3- مداخل مجسات القياس: 
فيها مدخل أساسي هو ( 0031 ) المدخل المشترك 4 جميع أنواع القياس ومداخل أخرى 
للآنواع الآخرى من القياسات . 
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الات قياس الجهاز : 

يستطيع جهاز القياس المتعدد الرقمي أن يقيس أنواع كثيرة من مجالات القياس ومن أهمها : 
21 نيان الحية Oe‏ 

2- قياس التيار المستمر والمتردد( عم 1 , عم 1 ) . 

3- قياس جميع أنواع المقاومات والموصلية (128) . 

4- قياس الموحدات وأشباه الموصلات . 

5- قياس الترانزستور ومعاملات التكبير ( 218 , 2/821 ) ( 8 , He‏ ) . 

6- قياس أنواع مختلفة من السعات الكهريائية ( ۴س ) . 

7- قياس التردد ( 837 ) . 

8- قياس درجة الحرارة ("1,") ). 

9- اختبار يعض الدوائر المنطقية . 

ارح ان ب الجر ني جار رع الات لقم بد كار حاط لهام دن 
الجهاز يعطي تحذير بإنذار صوتي بآن هناك خطاً 4 توصيل مجسات القياس لوضع مخالف 

نر كان بيج رن رت انراق جو نيت كان الدرعين الحاط لضا كان 
يتلف الجهاز مع تلف فيوز القياس الداخلي للجهاز 


شكل ( 3 - / ) يوضح حالة الخطأ 2 
وضع مجسات القياس 
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شكل ( 3 - 8 ) يوضح بعض مجالات قياس الجهاز المتعدد الرقمي 





شكل ( 3 - 9 ) يوضح حساس الجهاز ومجالات الاختيار ‏ الجهاز 
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10- وقد ظهرت أنواع حديثة من الأجهزة يمكنها الكشف عن الإشارات مثل الأشكال 
التالية: 


هه 





شكل ( 3 - 10 ) يوضح الأشكال الحديثة من جهاز المتعدد الرقمي 
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إعداد خطة العمل للتمرين رفم( 5 ) ( خاص بالورش والمعامل فقط ) 


asa ET 


0 قياس الجهد والتيار والمقاومة بالجهاز متعدد 
لتمرين 
اا 


SIS 25555252323 SEU. 





خطوات العمل 
1 اعد الدربوصل الداكرةكها بالشكل 


2 احرص على التأحد من فصل مصدر القدرة قبل 
التوصيل 


شيط مصدر القدرة المستمر على جهد (57) 
ل وه ل ب مله ع حك الي رفوي 
ظ على قياس الجهد المستمر ( 0٤‏ ) 
شين :التجهد کی کل مقار يتوصيله على الوا زي 
ابي كي شك 


E‏ التعدد لفياس انيار على 
وضع ( .1114 ) ووصله بالتوالي مع المصدر كما 
بالشكل 

0 ( أضيظ حهاو القاس اادد اياس اللقارية‎ ١ 
E O 
للدائرة كما بالشنكل‎ [ 








أجهزة القياس 


الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج 





شكل ( 3 - 12 ) يوضح توصيل مصدر القدرة المستمر بالدائرة العملية على لوحة التجارب 
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شكل ( 3 - 13 ) يوضح كيفية قياس الجهد الكلي والجهد على كل مقاومة بالجهاز 
المتعدد الرقمي 





شكل ( 3 - 14 ) يوضح قياس التيار الكلي والمقاومة الكلية للدائرة 
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شكل ( 3 - 15 ) يوضح كيفية قياس قيمة كل مقاومة بالدائرة 


يد دا دا وضع الجهاز المتعدد قراءة الجهاز ETT‏ 

| فیس عد صسيرزة) | | ا 
| قاسجيدايية(؟) | | ا 
| سج | | ا 


جدول ( 3 - 1 ) لتسجيل نتائج التمرين العملي رقم ( 5 ) 
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إعداد خطة العمل للتمرين رفم( 6 ) اخ اوش العام ف 


اسم التمرين مجالات القياس بالجهاز المتعدد القياس | البرنامج الفترة التدريبية a‏ 
ا د / / a14‏ تاريخ الانتهاء / / 14ه 


إتقان استخدام جهاز القياس المتعدد 1411111116161 2 مجالات متعددة لخلا 


الآدوات الستخدية 


[ اضبط a‏ القياس المتعدد على وضع الموحد وفس 
[ الثنائي كما بالشكل ١‏ انحياز أمامي) 

| بدل وضع الموحد ووصل جهاز القياس ولاحظ قراءة 
الجهاز 2 هذا الوضع ( انحياز عكسي ) 

اامبطييار سيان عل ع نان يد حت 
ثم وصل الجهاز كما بالشكل مراعياً قطبية 


٠‏ اضبط جهاز القياس مرة أخرى على وضع الموحد ثم 


' وصله بالترانزستور كما بالشكل 


٠‏ اضبط جهاز القياس على وضع قياس درجة الحرارة 
':وستظهر على الشاشة درج الخوارة الجر الط 








أجهزة القياس 


ل تطوير المناهج 
الإدارة العامة لتصميم وتطوير 





ز المتعدد الرقمي 
ضح قياس الترانزستور بالجهاز 








[ |[ ) 
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج ع أجهزة القياس 








شكل ( 3 - 19 ) يوضح قياس درجة الحرارة وشدة الاستضاءة بالجهاز المتعدد الرقمي 





شكل ( 3 - 20 ) يوضح قياس التردد بالجهاز المتعدد الرقمي 


نشاط تقييمى: 
من خلال نتائج تمارين جهاز القياس المتعدد الرقمي وجهاز قياس الآفوميتر التناظري : 
#- اعقد مقارنة بين الجهازين من حيث المميزات والعيوب 
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أسئلة التقييم الوحدة الثالثة 
1- اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي : 
(1 )مين عميزات اجه القياس الرقا 
1- تحتاج إلى ضبط الصفر 
2- لا يوجد بها أخطاء نتيجة للاحتكاك أو العنصر البشري 
3- تستهلك قدرة عالية ولا تحتاج لمصدر جهد عال 
( ب ) من مكونات المخطط الصندوقي للأجهزة الرقمية: 
1- مكبر وموهن 
2- خافض للجهد 
3- ضبط الصفر 
( ج ) من مجالات القياس للأجهزة الرقمية 
1- قياس الجهد والتيار والمقاومة 
2- قياس التردد والسعة ودرجة الحرارة 
3- كل ما سبق 


2- ضع علامة ( ١‏ ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( × ) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي : 
( ) آجهزة القياس الرقمية تظهر الكميات المقاسة 2 صورة أرفام على تدريج ) ( 


(ب) من آهم مميزات أجهزة القياس الرقمية سهولة الاستخدام لآي شخص ) ( 
( ج ) من مكونات جهاز القياس المتعدد الرقمي شاشة العرض () ) 
( د ) المدخل ( 0)0 ) هو المدخل المشترك 2 جميع أنواع القياس ) ) 


3- ناقش مع مدربك ما هي عيوب أجهزة القياس الرقمية ؟ 
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اسم الحقيبة أجهزة القياس رقم الحقيبة 002 


تفاصيل اا نقاط الايجابية للمتدرب 


توزيع درجة تنفيذ التمرين من 50 × 





ه نسخة لملف المتدرب التدريبي بعد التقييم 
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نموذج تقويم المتدرب لمستوى أدائه 
يعبا من قبل المتدرب وذلك بعد التدريب العملي أو أي نشاط يقوم به المتدرب 


بعد الانتهاء من التدريب على (أجهزة القياس الرقمية) » قوم نفسك وقدراتك 
بواسطة إحمال هذا التقويم الذاتي بعد ڪل عنصر من العناصر المذكورة› وذلك بوضع 
علامة ( ” ) أمام مستوى الأداء الذي أتقنته » و4 حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع 
الفلامة كا الخانة الخاصة بذاك 


متعدد ا لقياس. 


إتقان الضبط والاستخدام الصحيح لأجهزة 

الا د ا 

التطبيق بتمارين عملية على استخدام أجهزة 

القياس الرقمية ے القياينات الخطافة , 

التقيد بالسلوك المهني السليم والحرص على 

اتباع أصول الأمن والسلامة أثناء التدريب ب 

ا 

يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات (البنود) المذكورة إلى درجة الإتقان الكلي أو 
اليا غير ايك التطيين 4 ريق ا فيجباحاد: 


التدرب على هذا النشاط مره أخرى بمساعدة المدرب. 





